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要!所设计的智能电压表采用
M

种检波方式!实现了对直流电压和任意周期性交流信号其峰值*有效值和平均值

的测量!且检测过程实现量程切换自动化$在软件中加入去极值平均滤波算法!滤除了明显的毛刺并抑制了小幅度随

机噪声!提高了测量准确度$该表的可测信号频率范围为
(1K

"

(+1K

!幅度范围为
)4(

"

()U

!测量结果的真值相

对误差小于
(̂g

$此电压表具有体积小*重量轻和便于携带的优点!在电压信号测量中极大地扩充了市面数字万用

表的功能$

关键词!智能电压表,峰值检波,有效值检波,平均值检波,宽频带,去极值平均滤波
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引
!!

言

在现代电子测量中!常需用数字万用表进行现场检

测%

(9O

&

$目前!市面数字万用表的交流电压档采用平均值检

波原理!只能测量不失真正弦波信号!且工作频带窄

"

N)1K

"

()c1K

#

%

M9N

&

$检波波形*检波方式和工作频带的

限制!影响了数字万用表的使用范围$为了更加全面地获

得电压信号的信息!交流电压的测量应该实现峰值*有效值

和平均值的检波功能%

P9Y

&

$

本文所设计的电压表采用峰值*有效值和平均值检波

电路的方式!在软件中加入数字滤波算法!实现了对任意周

期性交流信号的高精度测量$智能电压表的工作频带较之

数字万用表大幅提升!可达
(+1K

!其测量结果的真值相

对误差小于
(̂g

!且测量过程实现自动化$

?

!

系统总体设计

系统的整体设计方案如图
(

所示!其主要由保护电路*

信号调理模块*峰值检波电路*有效值检波电路*平均值检

波电路*

$

(

%

*

$S+

处理器*

-X%

及电源模块等部分构成$

图
(

!

系统总体框图

为防止输入信号过大损坏系统!待测信号首先经过保

护电路,信号调理模块包括电压跟随器*低通滤波器及程控

+

MM(

+
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放大电路!放大或衰减的倍数由被测信号的峰值决定!实现

测量过程的自动化,调理后的信号经峰值检波电路*有效值

检波电路和平均值检波电路后转换为对应模拟信号!模拟

信号经
$

(

%

转换后存入系统内存,处理器对电压采样值进

行数字滤波处理!并将数字滤波后的峰值*有效值和平均值

显示在
-X%

中,整机采用蓄电池供电!具有使用便携性$

@

!

系统硬件设计

@&>

!

峰值检波电路

图
O

是峰值检波电路原理图$输入电压未达到峰值时!

二极管
A

(

关断*

A

O

导通!信号通过前运放
%

(

对保持电容
'

(

充电!由于
A

(

的关断!后运放
%

O

*电阻
;

(

和
A

O

构成一个反

馈通路!使得前运放
%

(

的输入端之间保持-虚短.!又由于-虚

断.使得
;

(

上没有电流流过"电压为
)U

#!可视为短路$

%

(

*

%

O

构成跟随器!使
%

O

的输出电压跟随于
%

(

的输入电压$

图
O

!

峰值检波电路原理

当输入电压达到峰值后!

%

(

的输出电压变小$当电压

小于保持电容
'

(

上电压时!

A

(

导通*

A

O

截止%

L

&

$由于保

持电容
'

(

无放电回路!所以
B

.(

保持输入信号的峰值!又由

于后运放
%

O

的-虚短.!

B

CA6

dB

.(

!从而实现了信号峰值的

检测$

为了维持
%

(

的稳定及减小
%

(

的输入失调电流造成的

影响!故在
;

(

和
A

(

上并联一个
M'

@

!

的电容$在
%

(

的反

馈路径上接入后运放
%

O

和二极管
A

O

!消除了由后运放
%

O

的输入失调电压和
A

O

上的导通压降所引起的误差$因被测

信号频带范围为
(1K

"

(+1K

!峰值检波电路的前运放
%

(

须有足够大的压摆率和足够强的电容驱动能力!以起到捕获

电压峰值的作用$为避免前运放
%

(

工作在非线性区!选择

$%/

公司生产的低噪声*

(#1K!8B6!0,

运算放大器

$%$NL(Y

作为前运放
%

(

$

$%$NL(Y

的
lM<.

带宽为

()P)+1K

!压摆率为
LY)U

(

$

B

!完全满足本电路设计的需要$

后运放
%

O

须有较高的输入阻抗!在保持电容
'

(

和输

出之间起缓冲作用!防止通过
;

(

和负载所引起的放电!故

选择
T"MY

作为后运放
%

O

$二极管选用结电容小于
(

@

!

*

反向恢复时间为
N>B

的快速恢复二极管
(3M)QN

!从而保

证高频信号的峰值检测$

@&?

!

有效值检波电路

根据电压有效值定义公式'

B

7?B

$

(

7

*

7

)

"

O

"

3

#

<槡 3

"

(

#

电压有效值的检测原理如图
M

所示$其主要由平方

器*积分器和开方器组成!故可利用模拟运算电路实现对电

压有效值的检测$其具体检测电路如图
N

所示$

图
M

!

有效值测量结构

图
N

!

有效值检波电路原理

+

NM(

+



!!!!!!!!

千承辉 等!多种检波方式的智能电压表设计与实现 第
'

期

!!

首先利用乘法器实现平方运算!使其输出为
"

O

"

3

#,然

后利用放大器组成的积分电路实现对时间的平均,最后由

运放和乘法器组成的开方电路对积分器的输出进行开方

运算!输出端的电压值即为信号的有效值%

'

&

$

乘法器选择
$%/

公司生产的低噪声*电压输出型模拟

乘法器
$%LMP

!其乘积噪声仅为"

P)>U

(

+

1K

#!

lM<.

输

出带宽为
OP)+1K

!满量程的
)4(g

建立时间仅
O)>B

!适

合高速乘法*除法*平方运算!完全满足本系统宽频带*小

信号的设计要求$

@&@

!

平均值检波电路

在电子测量中!电压的平均值是指检波后的平均值!

即全波平均值!因此信号需先经全波整流电路进行绝对值

变换!再用滤波器选出其直流分量!从而实现电压平均值

的检测%

()

&

$具体电路如图
P

所示$

图
P

!

平均值测量电路图

!!

%

(

构成半波检波电路!对于正极性信号!

A

(

截止*

A

O

导通!

%

(

的输出电压为
lOB

;>

,对于负极性信号!

A

(

导通*

A

O

截止!

%

(

的输出电压为
)

$

运放
%

O

构成反向求和电路!使得
B

CA6

d l

"

B

;>

a

B

%(

#!即
B

CA6

d

,

B

;>

,

!实现全波整流$在运放
%

O

的反馈电

阻
;

P

端并联一个
MM)

$

!

和一个
())

@

!

的电容!构成平均

值滤波器!使
B

CA6

与
,

B

;>

,

的平均值成正比!以此实现信号

平均值的检测$

A

!

软件算法优化

为避免外部大幅度脉冲的干扰和串入仪表的随机干

扰所引起的测量误差!需对模数转换后的数据进行有效的

数据处理$本文使用非线性滤波算法中的去极值平均滤

波算法!旨在有效克服因外部偶然因素引起的突变干扰和

$

(

%

量化噪声等小幅度高频电子噪声$去极值平均滤波

算法流程如图
Q

所示$

去极值平均滤波算法为'连续采样
1

次!剔除其最大

值和最小值!最后求取余下
1lO

个数据的算数平均

值%

((

&

$图
Q

中
!

8

为第
8

次采样值!

%

为滤波算法的最终有

效数据$

以固纬公司
$!#9OOOP

信号发生器输出的频率为

(c1K

!幅度范围为
)4(

"

()U

的正弦波信号为基准源!分

别测试加入滤波算法前后的测量准确度!准确度由真值相

对误差反映$测试结果如图
Y

所示!其中虚线表示加入滤

图
Q

!

去极值平均滤波程序流程

波算法前的测量相对误差!实线表示加入滤波算法后的测

+

PM(

+
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量相对误差$

图
Y

!

加入去极值平均滤波算法前后真值相对

误差对比曲线

从图
Y

中可看出'加入滤波算法前测试结果的真值相

对误差小于
^Og

!加入滤波算法后测试结果的真值相对

误差均小于
^(g

$由测试结果可得出'去极值平均滤波

算法滤除了明显的毛刺并抑制了小幅度随机噪声!从而减

小了测量的随机误差!提高了测量结果的准确度$

!

!

系统总体测试

系统测试使用固纬公司
$!#9OOOP

信号发生器产生测

量基准源!其测量结果与胜利公司
UXL')%

高精度数字万

用表的交流电压档的测量结果进行比较!测试结果均由真

值相对误差表示$

图
L

中"

8

#*"

*

#和"

G

#分别是对频率为
(c1K

!幅度范

围为
)4(

"

()U

的正弦波*三角波和方波信号做出的测试

曲线!从图中可看出!数字万用表的交流电压档只能对正

弦波做出准确检测!并且只能测得信号的有效值$而本文

所设计的电压表可对任意周期信号的峰值*有效值和平均

值做出准确检测!且测量结果的真值相对误差均小于

(̂g

$

图
L

!

"

8

#

(c1K

正弦波信号测试数据对比曲线,"

*

#

(c1K

三角波信号测试数据对比曲线,"

G

#

(c1K

方波信

号测试数据对比曲线,"

<

#频率特性测试数据对比曲线

图
L

"

<

#是对幅度为
(U

!频率为
(1K

"

(+1K

的正弦

波信号做出的测试曲线!从图中可以看出'数字万用表的

交流电压档检波频带窄!只能对
N)1K

"

()c1K

的信号做

出准确检测!而本文所设计的电压表有着良好的频率特

性!其可对
(1K

"

(+1K

的信号做出准确检测!且测量结

果的真值相对误差均小于
(̂g

$

H

!

结
!!

论

本文所设计的智能电压表可测量任意周期性交流信

号的峰值*有效值和平均值!工作频带为
(1K

"

(+1K

!可

测信号幅度范围为
)4(

"

()U

!测量过程全自动化!测量结

果的真值相对误差小于
^(g

$与数字万用表相比!其显

著提高了检波频带!增加了检波方式!扩展了检波波形!可

更全面的反映电压信号的特性!且其具有性能稳定*实用

性强*体积小*重量轻*便于携带等优点$
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